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VIABANK Meat-free
 
Zur Kryokonservierung von Mikroorganismen für pharmazeutische und biotechnologische 
Anwendungen 
 
Produktbeschreibung 
 
Zu jeder Box gehören 80 Polypropylenröhrchen mit schwarzer Kappe, die jeweils 20 
schwarze Keramikperlen enthalten, die von einem speziellen fleischfreien kryoprotektiven 
Medium umgeben sind, das das Risiko von übertragbaren spongiformen Enzephalopathien 
(TSEs) eliminiert. Diese enthält im wesentlichen folgende Komponenten: 
   

 Kryoprotektive Bouillon (fleischfreie Nährbouillon) 
 Pflanzliches Pepton 
 Pflanzlicher Extrakt 
 Natriumchlorid 
 Kälteschutzkomponente 

 
Die kryoprotektive Lösung wird durch Gamma-Strahlung mit 25-42 KGy sterilisiert. 
 
 
Gebrauchsanleitung 
 
1. Röhrchen mit Hilfe eines Permanentschreibers beschriften. 
2. Kappe entfernen und zur Inokulierung ein massives Inokulum aus einer frischen Reinkul-

tur verwenden. 
3. Das Röhrchen verschließen 
4. Leicht schütteln, um die inokulierte Flüssigkeit gleichmäßig zwischen den Kügelchen zu 

verteilen. 
5. Mit einer sterilen Pipette den Überschuß an Kryoflüssigkeit entfernen. 
6. Kappe wieder aufsetzen und Röhrchen verschließen. 
7. Die inokulierte VIABANK in einer geeigneten Tiefkühltruhe bzw. einem  –schrank lagern. 
 
 
Wiederbelebung der Organismen 
 
1. Eines oder bei Bedarf mehrere der Kügelchen mit einer sterilen Pinzette entnehmen. 
2. Das Kügelchen in eine geeignete Wiederbelebungsbouillon einbringen oder auf die Ober-

fläche eines entsprechenden festen Mediums geben und ausstreichen. 
3. Das zurückbleibende Kügelchen desinfizieren und entsprechend der GLP Regeln ent-

sorgen. 
4. Das Röhrchen möglichst umgehend wieder gefroren lagern. 
5. Den Mikroorganismus unter den jeweils erforderlichen Bedingungen inkubieren. 
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Die VIABANK sollte vor der Einwirkung von grellem Licht geschützt werden. 
 
 
Qualitätskontrolltestdetails des Endproduktes 
 
• Validierung der Strahlungssterilitat 
• Wiederfindung der Organismen 
 
 
Bestellinformation 
 
Art.-Nr. VMMF Packung mit 80 Röhrchen  
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